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“METROLOGIA APLICADA AL LAZO DE MEDICION DE TEMPERATURA  Y OTRAS VARIABLES”

Ing. Rolando Navesnik
Contenido del programa:

1. NORMAS DE CALIDAD 

1.1. No conformidades por distintas causas en relación con la norma ISO 9001
1.2. Control de los dispositivos de seguimiento y de medición
2. DEFINICIONES 
2.1. Principio de medición 
2.2. Procedimiento,  resultado,  exactitud de medición 
2.3. Repetibilidad 

2.4. Incertidumbre de medida 
2.5. Desvío estandar experimental 

2.6. Error de medición  - Error sistemático
2.7. Corrección – ajuste – calibración - verificación
2.8. Frecuencias de calibración
2.9. Desviaciones sistemáticas y aleatorias  
2.10. Trazabilidad
2.11. Resolución
2.12. Estabilidad - Deriva
2.13. Patrones primarios, secundarios, de referencia, de trabajo, para calibración
2.14. Certificados de Calibración 
3. CONTROL DE LOS INSTRUMENTOS 
3.1. Control de los equipos de Inspección, Medición y Ensayo
3.2. Confianza en las mediciones y factores que afectan a la confianza en las mediciones
3.3. Identificación de instrumentos críticos 
3.4. Determinación del error admisible de instrumentos 
3.5. Determinación del error sistemático 
3.6. Determinación de la incertidumbre 
3.7. Error de Medición
3.8. Criterios de aceptación
3.9. Implementación, administración y ejecución de un Plan Maestro de Control 
3.10. ¿Qué es y qué no es una medición?
3.11. Incertidumbre de medición,  Error vs. incertidumbre, ¿De donde provienen las  incertidumbres?
3.12. Cálculos estadísticos básicos
3.13. Temas particulares de la incertidumbre
3.14. ¿Cómo calcular la incertidumbre de medición?, estimación de incertidumbre estándar por evaluación tipo A y B.
3.15. Incertidumbres combinadas: Caso Aditivo, Multiplicativo y Expandido

3.16. Criterios de aceptación
3.17. Incertidumbre por conducción térmica del sensor de temperatura  (UCT), Medidas para la reducción del error por conducción térmica
3.18. Incertidumbre por tolerancia del sensor (UT) 
3.19. Incertidumbre por inercia térmica del sensor (UIT) 
3.20. Incertidumbre por autocalentamiento de la termorresistencia (uA) 
3.21. Incertidumbre por tensiones termoeléctricas en termorresistencias (UTT) 
3.22. Incertidumbre por insuficiente resistencia de aislación (URA) 
3.23. Incertidumbre por influencia de la temperatura en la junta de referencia (UJR)
3.24. Incertidumbre debido a los cables de compensación o extensión (UCC)
3.25. Incertidumbre por resistencia eléctrica de los conductores de la termorresistencia (URC)
3.26. Otras fuentes de incertidumbre en el lazo de medición con termorresistencia
3.27. Funciones de distribución
3.28. Cálculo de incertidumbre para una termorresistencia con transmisor 
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